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Com o ascendente desenvolvimento de novas tecnologias, a procura por novos 
sistemas de sensoriamento vem aumentando, pois há uma necessidade de obter uma 
melhor precisão nos resultados de análises biológicas, com baixo custo e em tempo 
real, diante disso, os biossensores são dispositivos capazes de proporcionar esse tipo 
de resultado. Doenças ligadas a insuficiência renal necessitam desse tipo de precisão 
e rapidez, que é caracterizada pela concentração de ureia no sangue ou na urina, 
eliminado assim uma série de procedimentos laboratoriais. Logo, para montagem de 
um biossensor de ureia é preciso um biocomponente seletivo e específico, que possa 
identificar a ureia sem nenhuma interferência, como é o caso da enzima. A enzima 
capaz de catalisar a hidrolise de ureia é a uréase, formando como produto da reação 
o gás carbônico e a amônia. Para ser aplicado em um biossensor, a enzima precisa 
ser imobilizada, pois dessa forma confere uma maior estabilidade operacional e um 
maior armazenamento da mesma. Essa imobilização pode ser realizada por meio de 
polímeros. A quitosana é um polímero natural que vêm ganhando destaque para esta 
aplicação, diante de suas propriedades como baixo custo, abundância na natureza, 
fácil processamento, capacidade de formação membrana, entre outras. Diante do 
exposto, o objetivo desse trabalho é imobilizar a enzima urease utilizando como matriz 
a quitosana e quitosana/glutaraldeído, avaliando diferentes condições de preparação 
das membranas. As membranas foram depositadas sobre um transdutor que utilizou 
como suporte fitas de aço inox, eletrodepositadas com antimônio. Logo após, foram 
realizadas caracterizações por microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica de 
varredura (MEV), para avaliar as superfícies das membranas. Também, foram 
realizados testes de bioresposta dos eletrodos, para avaliar a efetividade da enzima 
imobilizada, através das respostas de sensibilidade, seletividade, estabilidade, tempo 
de resposta, faixa de linearidade, especificidade e repetibilidade dos biossensores. E 
foi observado que, a enzima imobilizada com quitosana e com adição do reticulante 
glutaraldeído, proporcionou melhores respostas, com mais estabilidade operacional e 
maior armazenamento da enzima, melhorando assim o tempo de vida da mesma. 
 





With the upward development of new technologies, demand for new sensing 
systems is increasing because there is a need for better accuracy in the results of 
biological analyzes, with low cost and in real time, before that, the biosensors are 
devices capable of provide that kind of result. Diseases related to renal insufficiency 
require such precision and rapidity, which is characterized by the concentration of urea 
in blood or urine, thus eliminating a series of laboratory procedures. Therefore, for 
assembling a urea biosensor is needed a selective and specific bio-component that 
can identify the urea without any interference, as in the case of the enzyme. The 
enzyme capable of catalyzing the hydrolysis of urea is urease, forming a reaction 
product of carbon dioxide and ammonia. To be used in a biosensor, the enzyme must 
be immobilized, as this way confer greater operational stability and a longer storage 
thereof. This immobilization can be performed by means of polymers. Chitosan is a 
natural polymer that become increasingly more important for this application, on its 
properties such as low cost, abundance in nature, easy processing capacity of 
membrane formation, among others. Given the above, the objective of this work is to 
immobilize the enzyme urease as a matrix using chitosan and chitosan / 
glutaraldehyde, evaluating different conditions of preparation of membranes. 
Membranes were deposited on a transducer used as a support of stainless steel strips, 
electrodeposited with antimony. Soon after, characterizations were performed by 
optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM) to evaluate the 
surfaces of the membranes. Also, the bioresponse electrode tests were performed to 
evaluate the effectiveness of the immobilized enzyme, through sensitivity responses, 
selectivity, stability, response time, linearity range, specificity and reproducibility of 
biosensors. It was observed that the immobilized enzyme with chitosan and 
crosslinking addition of glutaraldehyde gave the best responses with more operational 
stability and increased storage of the enzyme, thereby improving the lifetime thereof. 
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Nos últimos anos, os biossensores têm motivado grande atenção como uma 
ferramenta alternativa de detecção, pelo baixo custo, rapidez e facilidade de análise 
(Soylemez et al., 2015); demonstrando também grandes perspectivas devido às 
características de portabilidade, seletividade, possibilidade de miniaturização, entre 
outros (Alfaya; Kubota, 2002). Com base nessas características a sua aplicação é 
muito ampla na área industrial, alimentícia, no meio ambiente e na área clínica 
(Barhoumi et al., 2006; Perumal; Hashim, 2014). 
Biossensor é um dispositivo analítico que é incorporado há um elemento 
biológico (enzimas, anticorpos, micróbios, etc.) e ligado a um transdutor, que é capaz 
de converter o sinal biológico em sinal elétrico, proporcional à concentração do analito. 
Dependendo do transdutor o biossensor pode ser eletroquímico (potenciométrico, 
amperométrico e condutométrico), óptico, piezoelétrico ou térmicos (Prayoga et al., 
2014; Xia et al., 2010). Os biossensores amperiometricos enzimáticos são 
considerados um dos mais propícios a serem fabricados, por possuirem boas 
características como rapidez na detecção, simplicidade e baixo custo (Gabrovska et 
al., 2011). 
A doença renal crônica é uma lesão do órgão com perda progressiva e 
irreversível da função dos rins, o que leva o indivíduo a filtrar o sangue através da 
hemodiálise. Diante disto, na área médica há vários relatos dessa doença e, com isso 
uma crescente necessidade de diagnósticos rápidos e precisos, visto que um 
diagnóstico prévio de doenças renais evitaria que o paciente atingisse o estado 
avançado da doença, prevenindo assim a necessidade de um tratamento de 
hemodiálise. A concentração excessiva de ureia no corpo (no soro ou na urina) é um 
indicador dessas doenças, e essas análises em laboratórios clínicos são realizadas 
frequentemente. Com esses dispositivos facilitaria o meio de detecção, pois seria mais 
uma alternativa de medição, já que em laboratórios clínicos que exige um certo tempo, 
preparação das amostras e elevado custo  (Dhawan; et al., 2009; Braga, 2012). Além 
do mais, os biossensores também poderiam auxiliar no tratamento de hemodiálise, 
pois durante o processo os níveis de ureia poderiam ser monitorados.  
A ureia é um subproduto metabolizado pelo corpo e suas diferentes 
concentrações ocasionam sinais patológicos (Barhoumi et al., 2006). Contudo, para 




determinar a quantidade de ureia no corpo através de uma enzima específica 
(Mulyasuryani et al., 2010). A enzima capaz de catalizar a hidrolise de ureia é a enzima 
urease, que tem como produto o dióxido de carbonto e a amônia (Ivanova et al., 2013). 
A urease é uma metaloenzima que é dependente do níquel, podendo ser encontrada 
em bactérias, leveduras e várias plantas superiores (Sujoy; Aparna, 2013). 
Um dos pontos principais para a confecção de um biossensor enzimático é a 
imobilização da enzima, pois essa imobilização é capaz de conferir ao sensor uma 
estabilidade operacional e um maior armazenamento do biocomponente, diminuindo 
assim a lixiviação da enzima durante a análise. A tecnologia de imobilização de 
enzimas tem um importante campo na biomedicina e na biotecnologia, onde é 
responsável pelo desenvolvimento do biossensor e está ligada diretamente com as 
propriedades e qualidades dos mesmos (Gabrovska et al., 2011; Mendes et al., 2011). 
Uma matriz de imobilização adequada, deve fixar a enzima sobre a superfície 
do eletrodo e manter a sua estrutura durante as medições, sem qualquer tipo de 
desnatuzação. Hoje em dia, a escolha dessas matrizes ainda é um desafio e o centro 
das aplicações científicas (Soylemez et al., 2015). 
Essas matrizes imobilizadoras podem ser produzidas através de membranas 
poliméricas, onde muitos estudos apresenta a facilidade de produção e a grande 
variedade de composição (Gabrovska et al., 2011). A utilização de polimeros naturais 
como matriz imobilizadora é considerada propícia para essa aplicação (Gabrovska et 
al., 2011). Dentre esses polimeros, destaca-se a quitosana, por possuir uma ótima 
capacidade de formação de membrana, alta permeabilidade (facilitando o contato 
entre o substrato e o analito), resistência mecânica, não toxicidade, biocompatibilidade 
e possui um baixo custo (Rawal et al., 2012; Zaborska et al., 1991). 
Para a confecção do biossensor se faz necessário um suporte capaz de 
suportar as camadas que constituem o eletrodo capaz de transmitir o sinal obtido na 
reação, para um sistema de detecção. Neste trabalho foi utilizado como suporte, fitas 
de aço inox e como transdutor, essas fitas foram recobertas por meio de uma 
eletrodeposição de antimônio, logo o antimônio foi utilizado por apresentar uma 
relação quase linear com o pH, que estará presente na solução. Portanto, este 
trabalho tem como objetivo imobilizar a enzima urease com a quitosana e a 
quitosana/glutaraldeído e, avaliar os diferentes números de camadas das membranas, 
sobre um eletrodo de fita de aço inox eletrodepositado com antimônio utilizado como 








Nos últimos anos alguns avanços tecnológicos importantes forneceram os 
mecanismos e materiais fundamentais para construir dispositivos como os 
biossensores (Perumal; Hashim, 2014). O primeiro foi desenvolvido em 1962 por Clark 
e Lyons através de um eletrodo sensor de oxigênio, que foi realizado uma experiência 
utilizando a glicose oxidase, observando à diminuição da concentração de oxigênio 
proporcional a concentração da glicose (Clark; Lyons, 1962). Depois disto, muitas 
melhorias foram feitas na sensibilidade, seletividade e no aumento da capacidade de 
detecção do biossensor moderno (Perumal; Hashim, 2014). 
Xia et al (2010) define biossensor como um dispositivo analítico capaz de 
converter à concentração de um analito (sinal biológico) em outro sinal proporcional a 
concentração do analito, através da integração de um elemento biológico com um 
transdutor. 
Este novo instrumento representa uma alternativa propícia para complementar 
as técnicas já existentes, devido as suas características singulares como a 
seletividade, resposta rápida, simplicidade,  especificidade,  custo relativamente baixo,  
potencial para miniaturização e a facilidade de automação (Melo, 2008). Entretanto a 
principal desvantagem dos biossensores é a sua dependência direta do elemento 
biológico (receptor), com isso esta técnica geralmente é menos reprodutível quando 
comparada aos métodos químicos tradicionais (Rubens et al., 2008).  Logo, um 
biossensor deve ser diferenciado de um sistema bioanalítico, onde este requer etapas 
adicionais de processamento como adição de reagentes. Já nos biossensores não 
são necessárias etapas adicionais, pré-tratamentos morosos e grandes volumes de 
amostra (Gossypiumhirsutum et al., 2013). 
A seletividade é um dos fatores mais críticos na química analítica, no entanto, 
existem na natureza alguns componentes biológicos altamente seletivos como 
enzimas, anticorpos, microrganismos, entre outros, que combinados com um 
transdutor constituem um biossensor (Silva, 2011). A Figura 1 representa um 
esquema dos componentes constituintes de um biossensor: analito, componente 
biológico, transdutor e o detector/processador. Onde o analito é o alvo a ser detectado, 




resposta biológica. Já o transdutor é capaz de transformar a resposta biológica em 
resposta elétrica, onde o detector/processador fornece a resposta.  
 
 
Figura 1- Esquema de montagem de um biossensor (Arya et al., 2008). 
 
A classificação dos biossensores pode ser de acordo com o tipo de 
biocomponente e do transdutor utilizado. Com relação à biocamada, os biossensores 
podem ser classificados como enzimáticos; imunosensor; sensor celular; sensor 
tecido; sensor organela (Hansen, 2011); e sensor microbiológico (Malhotra; Turner, 
2003; Nakamura; Karube, 2003). O componente biológico é o elemento ativo que 
interage especificamente com o analito, sendo ele o responsável tanto pelo 
reconhecimento do analito como também pela especificidade e sensibilidade do 
sensor. É interessante destacar a capacidade intrínseca que estes sistemas biológicos 
têm de reconhecer suas contrapartes, como por exemplo, uma enzima reconhece seu 
substrato, um anticorpo liga-se seletivamente ao seu antígeno correspondente, e 
assim por diante. Logo o objetivo desses componentes é a reação com o analito, 
gerando uma espécie capaz de ser detectada pelo transdutor (Andrade, 2006). 
Quanto ao transdutor este por ser do tipo: ópticos, calorimétricos, piezoelétricos, 
eletroquímicos (potenciométrico, amperométrico e condutométrico); termométrico e 
transistores de efeito de campo (“Field effect transistors” – FET) (Singh et al., 2008). 
Os biossensores amperiométricos são os mais utilizados pela simplicidade e pela boa 
exatidão nos resultados. 
 
2.1.1 Biossensores Amperométricos 
 
Os biossensores amperométricos apresentam um método de análise 
eletroquímica na qual mede a corrente produzida durante a oxidação ou redução de 




potencial constante, onde essa corrente é linearmente dependente da concentração 
da substância a analisar. Logo possuem alta sensibilidade, boa precisão, resposta 
rápida e larga faixa de linearidade tornando-os assim os mais utilizados. Vários 
biossensores amperométricos têm sido desenvolvidos a fim de detectar os mais 
diferentes analítos como polifenóis, triglicerídeos, colesterol, ácido úrico, dentre outros 
(Hansen, 2011) (Nicolini, 2013). 
Durante a evolução dos sensores amperométricos à base de oxidase das 
enzimas, foram desenvolvidos três métodos principais de transdução, como mostra o 
a equação: 
 
𝑆 + 𝑂2  + 2𝐻
+  ⟶ 𝑃 + 𝐻2𝑂2               (1) 
 
Onde S e P são o substrato e o produto da reação enzimática, respectivamente. 
Dessa forma, os primeiros biossensores amperiométricos de enzimas se 
basearam no monitoramento eletroquímico de consumo de oxigênio ou formação de 
peróxido de hidrogênio. Já na segunda geração, os sensores de oxigênio são 
substituídos por um receptor de elétrons (mediador redox), que podem ser 
incorporados juntamente com a enzima na camada biocatalítica. E na terceira 
geração, o objetivo é a realização de transferência eletrônica direta, que ocorre a partir 
da enzima para o eletrodo sem presença de mediadores produzindo assim um sinal 
elétrico (Banica, 2012).  
O biossensor de enzima amperiométrico tem uma boa posição entre os outros 
sistemas de biossensores, pois tem a combinação da especificidade da enzima que 
atua para o reconhecimento de um dado analito alvo, com a transdução direta da taxa 
da reação biocatalítica para um sinal de corrente. Dessa forma, o acoplamento de 
enzimas mais eletrodos amperiométricos permitem a determinação rápida e simples 




Um dos maiores problemas na confecção de um biossensor eficiente é a 
limitada estabilidade do receptor e a resistência difusional da matriz usada para 
imobilizar o receptor próximo ao transdutor. Sobretudo, há ainda a necessidade de 




natureza das interações bioquímicas com o analito, um transdutor mais adequado às 
características do dispositivo deve ser adaptado ao biossensor (Deshpande; 
Amalnerkar, 1993). 
Geralmente nos biossensores eletroquímicos a variação de alguma grandeza 
elétrica está ligada a concentração do analito na amostra biológica. É deste tipo a 
maioria dos transdutores usados em biossensores comerciais, pois são biossensores 
com elevada sensibilidade, seletividade e com equipamentos de medição mais 
simples, quando comparados com os outros tipos de transdução, como os 
biossensores piezoelétricos e óticos. Os eletroquímicos funcionam com a imersão de 
um eletrodo numa solução eletrolítica que resulta na troca de elétrons entre o 
transdutor e o analito (Silva, 2011). 
O transdutor de sinais é responsável pela detecção e conversão desse sinal, 
em uma resposta mensurável, em um sinal como som, luz, corrente elétrica, diferença 
de potencial elétrico ou variação de temperatura e, a partir disso, o sistema de 
processamento de dados terá a função de modelar esses sinais eletrônicos do 
transdutor, para apresentá-los em um medidor, um display ou tela de computador, 
e/ou armazená-los (Furtado et al., 2008; Silva, 2011; Guimarães, 2009; Mehrvar; Abdi, 
2004). 
Esses transdutores podem ser classificados pelo princípio de energia envolvida 
na transdução como os eletroquímicos (eletrólise de espécies que sofrem oxidação-
redução), óticos (medida da luminescência ou fluorescência), piezoelétricos (medida 
da frequência de vibração relacionada à variação de tensão) e térmicos (variação de 
temperatura entre a amostra e o meio) (Skládal, 2003; Chaubey; Malhotra, 2002). 
Para que um transdutor seja eficiente na interação com o material biológico, o 
mesmo deve detectar apenas um reagente ou um produto específico (seletivo), não 
respondendo a outras substâncias presentes na amostra analisada (Fatibello Filho; 
Capelato, 1992). Neste sentido, a utilização de metais com boa condutividade e pouca 
reatividade química com o analito, se faz necessária para um sinal de resposta mais 
fidedigno, como é o caso do aço inox. Além dessas propriedades, a boa resistência 
mecânica auxilia no suporte dos outros constituintes do transdutor como, por exemplo, 
as camadas eletrodepositadas, camadas poliméricas e enzimáticas. 
Para uma melhor conversão do sinal biológico em sinal elétrico, o antimônio 
(Sb) pode ser adicionado ao aço inox por eletrodeposição, por ser um semi-metal e 




2015). O antimônio e seus compostos apresentam várias propriedades que podem 
ser utilizadas em diversas aplicações, pois apresentam propriedades como a relação 
quase linear entre força eletromotriz (f.e.m.) e pH (de 2 a 12); leituras reprodutíveis e 




Enzimas constituem um grupo de macromoléculas biológicas e são definidas 
quimicamente como proteínas, com elevada atividade catalítica, especificidade e 
seletividade (An et al., 2015). 
Um catalizador é uma substância que acelera uma reação química, tornando-a 
instantânea e diminuindo assim, a energia de ativação (energia mínima necessária 
para que os reagentes possam se transformar em produtos). Como catalizadores, as 
enzimas atuam em pequena quantidade e se recuperam indefinidamente. Logo, não 
leva em consideração reações que sejam energicamente desfavoráveis, como 
também não modificam o sentido dos equilíbrios químicos, apenas aceleram a reação 
(Kieling, 2002). A Figura 2 representa o efeito catalítico de uma enzima.  
 
 
Figura 2- Efeito catalítico da enzima em uma reação (Almeida et al., 2008). 
 
As reações enzimáticas tem como grande vantagem a elevada especificidade 




ser afetada pela temperatura, tendo em vista que, diferentes enzimas têm intervalos 
ótimos de temperaturas para uma boa atividade. O pH, a pressão e a concentração 
do substrato também podem afetar a atividade enzimática (Hansen, 2011). 
As enzimas têm uma boa característica que é a alta especificidade pelos seus 
substratos, podendo ser absoluta ou relativa. Especificidade absoluta acontece 
quando as enzimas se ligam a apenas um tipo de substrato catalisando uma única 
reação, já a especificidade relativa, é quando a enzima se liga a diferentes tipos de 
substratos quimicamente semelhantes, catalisando assim várias reações (Hansen, 
2011). 
As interações entre o substrato e a enzima ocorrem através de um sítio ativo 
presente na estrutura enzimática. O sítio ativo é a região que contém resíduos de 
aminoácidos capazes de interagir com o substrato e catalisar a transformação 
química. Logo, o substrato deve ser capaz de se ligar especificamente à enzima, a fim 
de possibilitar o produto final da reação (Nelson; Cox, 2002). Como demonstrado na 
equação (2): 
 
E + S ↔ ES ↔ P                   (2) 
 
onde E é enzima, S é substrato e P é produto da reação. 
 Em 1894, Emil Fischer propôs o modelo tipo chave-fechadura, para a ligação 
da enzima-substrato (Figura 3), onde a enzima e o substrato têm formas estruturais 
complementares, fazendo com que se encaixem os pares específicos. Anos depois 
em 1958, Daniel Koshland propôs o modelo chave-fechadura induzido (Figura 4), 
afirmando que os sítios ativos das enzimas eram estruturas flexíveis que alteram a 










Figura 4- Modelo Chave-Fechadura Induzida de Koshland (Martins, 2008). 
 
2.3.1- Enzima Uréase 
 
Os elementos catalisadores de reconhecimento baseados em enzimas são 
muito atraentes para a aplicação em biossensores, devido a algumas vantagens como 
a variedade de produtos de reações mensuráveis de processo catalítico, incluindo 
prótons, elétrons, luz e calor. A enzima uréase pode ser utilizada como elemento de 
reconhecido, devido a sua capacidade de determinar e/ou monitorar a ureia, tanto em 
aplicações médicas ou ambientais (Barhoumi et al., 2006). 
A uréase é uma metaloenzima dependente do níquel, capaz de catalisar a 
hidrólise de ureia, produzindo assim duas moléculas de amônia e uma de gás 
carbônico, como mostra a Figura 5, podendo ser extraída de sementes leguminosas, 
bactérias ou fungos. Mas, a mais estuda é a uréase extraída do jack bean (feijão de 
porco), que também pode ser identificada como Canavalia ensiformis, que foi a 
primeira enzima a ser cristalizada (Sujoy; Aparna, 2013; Nelson; Cox, 2002). 
 
 
Figura 5- Representação da hidrólise de ureia catalisada por uréase. 
 
De acordo com Lee et al. (2008b), a estrutura molecular da uréase que foi 




contém dois íons de níquel em ponte, ligado por uma lisina carbamilada e um íon de 
hidróxido, como mostra a Figura 6. Cada níquel coordena dois resíduos de histidina e 
uma molécula de água. A esfera de coordenação de um centro de níquel, Ni(2), é 
completado por um aspartato terminalmente resultando em um ambiente pseudo-




Figura 6- Representação esquemática dos sítios ativos da uréase (Lee et al., 2008b). 
 
A uréase é uma das poucas enzimas que requerem o níquel para sua atividade. 
Visto que, a ligação do níquel a uréase é muito específica e segura, e para uma 
remoção de íons metálicos precisa-se de um tratamento forte com ácidos ou agentes 
desnaturantes, que não é o caso das outras metaloenzimas (Balasubramanian; 
Ponnuraj, 2010). 
 
2.4- Imobilização de Enzimas 
 
A imobilização é uma etapa fundamental na fabricação de um biossensor, pois 
tem o objetivo promover o contato íntimo do elemento de reconhecimento biológico 
com o eletrodo. Dentre os materiais geralmente utilizados para o reconhecimento 
biológico (enzimas, anticorpos, células, ácido nucleico, micro-organismos, etc.), 
destacamos as enzimas, que são mais comumente utilizadas e estudadas para 
obtenção de dispositivos. Um inconveniente no uso de enzimas como reagentes 
analíticos é o custo elevado, principalmente se forem purificadas, sendo imobilização 
enzimática uma solução prática, já que, a princípio, podem ser usadas repetidas vezes 




O suporte adequado para imobilização de enzimas deve possuir algumas 
características como se ligar facilmente a enzima e ser quimicamente inerte (Gerard; 
Malhotra, 2005).  
Alguns suportes utilizados como matrizes de imobilização são vidros, 
membranas, polímeros, nanomateriais, sol-gel, hidro-gel, fibras e grafite. É 
interessante ressaltar a importância da estabilidade das enzimas por longos períodos 
de tempo quando imobilizadas no suporte, tornando assim fundamental para eficiência 
de um biossensor. Isso depende do tipo de técnica de imobilização utilizada para fixar 
o material biológico na superfície do transdutor. Várias técnicas são utilizadas nesse 
processo de imobilização da enzima no suporte, dentre elas destaca-se a adsorção, 
a ligação covalente, a encapsulação e a ligação cruzada, como mostra a Figura 7 
(Guimarães, 2009; Santos, 2012; Fatibello Filho; Capelato, 1992b).  
 
 
Figura 7- Representação dos tipos de imobilização: a) adsorção, b) a ligação covalente, c) a 
encapsulação e d) a ligação cruzada (Andrade, 2006). 
 
O tipo de imobilização pode afetar na perda de atividade catalítica da enzima, 
devido à desnaturação e desativação. Outros fatores como a área superficial, a 
porosidade e o caráter hidrofílico do suporte também afetam a atividade, contudo, a 
imobilização prolonga o tempo de meia-vida do biocomponente. Portanto, técnicas 
para aumentar a estabilidade operacional e de armazenamento do biocomponente 
são importantes para aplicação de biossensores (Andrade, 2006; Singh et al., 2008). 
 
2.5- Polímeros Naturais 
 
Polímeros são formados por cadeias macromoleculares que são constituídas 
por unidades repetitivas de mero, ligadas entre si por ligações covalentes e possuindo 




ou ainda cadeias ligadas entre si formando estruturas tridimensionais. Essa 
diversidade de estruturas macromoleculares pode diversificar os tipos de polímeros 
como os naturais e sintéticos (termoplásticos, termofixos e elastômeros). Os 
polímeros sintéticos se formam a partir de substancias naturais processadas, ou seja, 
deve haver algum tipo de processamento para a sua obtenção. Já os polímeros 
naturais são extraídos diretamente da natureza, todavia não se tem nenhum 
processamento para a sua obtenção, como por exemplo, o látex, algodão, celulose e 
quitosana (Challa, 1993; Franchetti; Marconato, 2006).  
Os polímeros naturais possuem uma síntese que envolve geralmente reações 
catalisadas por enzimas e reações de crescimento de cadeia a partir de monômeros 
ativados, que se formam dentro das células por processos metabólicos complexos 
(Franchetti; Marconato, 2006).  
Dentre os polímeros naturais existentes a quitosana apresenta boas 
propriedades para o uso em imobilização de enzimas para aplicação em 
biossensores. É um polímeros de fácil disponibilidade, pois são encontrados em 
abundância na natureza, o que diminui os custo, são biodegradáveis, biocompatíveis, 
possuem boas propriedades físico-química e tem facilidade de ser processada de 
várias formas como membranas, filmes, esferas, entre outras (Magalhães;  Machado, 




Em 1859 foi a primeira vez que a quitosana foi descrita, embora só em 1894 o 
nome quitosana surgiu devido às características semelhantes entre a ela e a quitina. 
Naquela época a quitosana foi caracterizada como um polímero insolúvel em água e 
como um ótimo ligante. Porém, devido à grande semelhança entre a quitosana, a 
quitina e a celulose, constitui-se entre elas uma grande desordem que manteve-se até 
o início do século XX, quando pesquisas concretizaram que se tratavam de 
substâncias diferentes. Na época, a celulose por ser bastante explorada nas indústrias 
de papel e têxtil, passou a ter grande investimento tecnológico. Já a quitina e a 
quitosana ficaram restritas as pesquisas básicas e com pouco investimento financeiro 
(Antonino, 2007). 
A quitosana é um polímero natural obtido através da desacetilação da quitina, 




camarão e o caranguejo (Abreu et al., 2013). A quitina é um polissacarídeo com 
estrutura química composta com unidades de monômeros de 2-acetamido 2-deoxi- β- 
D- glicose ligadas através do β (1 → 4), como mostra a Figura 8. A posição do C2 no 
anel de glicose do monômero tem um grupo acetamida, onde o grau de conversão do 
grupo acetamida para o grupo amina não está realmente completa, isto é dado pelo o 
grau de desacetilação da quitosana. A N-desacetilação de quitina leva a formação da 
quitosana, na qual depende do grau de desacetilação da quitina (Aravamudhan et al., 
2014).  
O grau de desacetilação confere à quitosana o número de unidades 
desacetiladas e pode ser definido como o número de grupos amino em relação aos 
grupos amida da cadeia polimérica (Antonino, 2007). 
 
 
Figura 8- Estrutura química da quitina e da quitosana (Aravamudhan et al., 2014). 
 
A quitosana possui algumas características por ser um polímero natural, de 
baixo custo, renovável, biocompatível, biodegradável, atóxico e de grande importância 
econômica e ambiental. Suas propriedades dependem principalmente de sua massa 
molar aparente e do grau de desacetilação, ambos os parâmetros são importantes 
para definir a solubilidade do polissacarídeo em meio aquoso (Abreu et al., 2013; 
Mendes et al., 2011). 
A quitosana é considerada ideal para utilização como suporte de imobilização 
de enzimas, em virtude de apresentar um grande percentual de grupos amino e de 




de várias formas (gel, membrana, filmes, fio, entre outros). Além disso, a quitosana 
pode ser aplicada em várias áreas como a medicina, em produtos farmacêuticos, na 
agricultura, em biotecnologia, na indústria de cosméticos e de alimentos e, também, 
como adsorvente na remoção de corantes e no tratamento de efluentes industriais 




A ureia no organismo humano se encontra como um produto natural da etapa 
final do metabolismo das substâncias nitrogenadas no organismo, formada 
principalmente pelo fígado, depois é filtrada pelos rins e eliminada pela urina; é 
caracterizada por ser um composto tóxico cuja fórmula é (NH2)CO (Braga, 2012). A 
ureia também pode ser encontrada na natureza e a sua análise é importante na 
química dos alimentos e no monitoramento ambiental (presentes em solos e águas 
contaminadas) (Soares, 2011).  
Segundo Sodré et al., 2007, a ureia é o principal metabólito nitrogenado 
derivado da degradação de proteínas pelo organismo, sendo 90% excretados pelos 
rins e correspondendo a aproximadamente 75% do nitrogênio não-proteico excretado. 
O restante da ureia é eliminado basicamente pelo trato gastrintestinal e pela pele. A 
degradação das proteínas inicia-se com o processo de proteólise que, na maioria das 
vezes, é mediado enzimaticamente. Várias enzimas têm a capacidade de degradar as 
proteínas, algumas delas com ações bem específicas; outras, agindo em sítios 
comuns a todas as proteínas. Após o processo de degradação das proteínas em 
aminoácidos, a biossíntese da ureia se dá exclusivamente em processo hepático 
intracelular, no qual o nitrogênio contido no aminoácido é convertido em ureia por um 
ciclo enzimático. 
A ureia é catalisada pela enzima uréase, formando assim duas amônias e um 
gás carbônico, como mostra a Figura 9. 
 
 





O nível normal de ureia em soro é de 8-20 mg/dL, todavia se houver um 
excesso de ureia no corpo pode ser indícios de uma insuficiência renal, obstrução da 
área urinária, desidratação e sangramento gastrintestinal. Já a diminuição na 
concentração de ureia causa fracasso hepático entre outras síndromes (Braga, 2012; 
Soares, 2011).  
A insuficiência renal crônica é uma lesão no órgão com perda progressiva e 
irreversível da função dos rins, ou seja, é a perda súbita da capacidade dos rins 
filtrarem resíduos, sais e líquidos do sangue. A principal causa de doenças renais é a 
hipertensão e o diabetes. Mas, se diagnosticada precocemente e com condutas 
terapêuticas apropriadas serão reduzidos o sofrimento dos pacientes. Logo, pacientes 
com insuficiência renal crônica, em programa de hemodiálise são levados a conviver 
diariamente com uma doença irreversível que obriga a uma forma de tratamento 
dolorosa e de longa duração (Higa et al., 2008). 
Diante disto, há vários relatos de doenças renais e, com isso uma crescente 
necessidade de diagnóstico rápidos e precisos. Logo há uma grande importância de 
confeccionar ferramentas analíticas para o monitoramento de ureia em tempo real, 
com portabilidade, com baixo custo (eliminando o procedimento laboratorial) e 




3.0- MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Toda pesquisa, foi realizada na Universidade Federal de Campina Grande – 





 Fita de aço inox (ASTM 301); 
 Potássio Antimônio (III) tartarato hidratado – C8H4K2O12Sb2. xH2O – PM = 613.83 
g/mol – Sigma Aldrich; 
 Quitosana médio peso molecular (~90% de desacetilação) – Fabricada no Laboratório 
Certbio; 
 Ácido Acético Glacial - Sigma Aldrich; 
 Urease (50 – 100 u/ml) - Sigma Aldrich; 
 PBS - Tampão fosfato-salino – Sigma Aldrich; 
 Ureia – PM = 60,06g/mol – CH4N2O – Sigma Aldrich; 
 Glutaraldeído – Sigma Aldrich;  
 Equipamento de aquisição de dados – Agilent 34970A; 
 Fonte de tensão 9 (EA-OS 2032-050);  
 Creatinina – Sigma Aldrich; 
 Vidrarias de laboratório: Béquer, balão, vidro de relógio, bastão; 
 Balança digital; 
 
3.2- Preparação dos eletrodos de trabalho  
 
Os eletrodos sensor e referência foram construídos de acordo com o seguinte 
fluxograma (Figura 10), que deve ser seguido para uma melhor compreensão da 
montagem do eletrodo e para avaliação da imobilização da enzima urease com a 
































3.2.1- Preparação do suporte do transdutor 
 
Para suporte do biossensor foi escolhido o aço inox, por ser um bom condutor 
elétrico, relativamente barato e inerte ao analito, com essas características esse 
suporte vai auxiliar o transdutor na transferência do sinal. 
 
3.2.1.1 Preparação das fitas aço inox 
 
Imobilização da 
enzima urease  





1 camada 2 camadas 3 camadas 
Cortes das fitas 
de aço inox 
Eletrodeposição 
de antimônio nas 
fitas 
1 camada 2 camadas 3 camadas 
Figura 10 - Fluxograma da imobilização da enzima com 




Para a preparação dos eletrodos, o aço inox foi cortado em fitas com dimensões 
5mm de largura e 50mm de comprimento, para ser utilizado como suporte de 
transdução nas etapas subsequentes. Com isso, esse transdutor proporciona baixo 
custo na produção dos eletrodos, portabilidade, praticidade, boa condutividade e é um 
material inerte ao analito e as demais camadas presentes no eletrodo. A Figura 11 
representa as fitas. 
 
 
Figura 11- Fitas de aço inox para ser utilizada como suporte de transdução. 
 
3.2.1.2- Preparação do transdutor sobre o suporte 
 
Para uma melhor condução do sinal elétrico, os suportes (fitas de aço inox) 
foram eletrodepositadas utilizando Potássio de Antimônio(III) Tartarato Hidratado. 
Para a solução, foram utilizados 2 g de potássio de antimônio(III) tartarato hidratado 
em 50 ml de água destilada. As fitas foram mergulhadas na solução, cobrindo cerca 
de 20mm de seu comprimento e em seguida foi aplicado uma diferença de potencial 
durante 5 minutos, período que o antimônio se eletrodeposite na região desejada 
formando uma camada de (Sb/Sb2O3). Essa diferença de potencial foi produzida por 
meio de uma fonte de voltagem, com diferenças de potencial de 4, 6 e 9 volts, 
adaptado de (Tymecki et al., 2006), como mostra o esquema da Figura 12 e na Figura 










Figura 13- Suporte de aço inox eletrodepositado com antimônio para ser aplicado como 
transdutor. 
. 
Essa eletrodeposição foi realizada para todos os eletrodos, tanto o sensor 
quanto o de referência, para a preparação do transdutor de sinal. Depois, foi avaliada 
qual eletrodeposição era mais satisfatória, observando o aspecto superficial dos 
eletrodos de acordo com a homogeneidade, presença de poros, formação de 
aglomerados e melhor recobrimento. Em seguida, todos os transdutores passaram 








3.2.3- Preparação dos eletrodos sensores  
 
A imobilização da enzima é uma das etapas mais importantes na construção 
de um eletrodo sensor, pois confere ao sensor uma maior estabilidade operacional e 
um maior armazenamento do biocomponente, possibilitando assim, uma maior 
repetibilidade de análises. Essa imobilização consiste em possibilitar o confinamento 
da enzima em uma matriz, para que não ocorra lixiviação da enzima durante as 
análises. 
A imobilização da quitosana/uréase e quitosana/urease/glutaraldeído foi 
aplicada apenas para a confecção dos eletrodos sensores, pois os eletrodos 
referência foram apenas cobertos por membranas de quitosana. 
 
3.2.3.1- Preparação da solução de quitosana  
 
Inicialmente foi preparado uma solução de quitosana (0,5%), onde este 
polímero encontra-se na forma de pó e é dissolvido em ácido acético (0,1 Mol/L) sob 
agitação magnética durante 4 horas, depois a solução foi filtrada numa bomba a vácuo 
para a retirada dos resíduos, adaptado de (Tan et al., 2010). 
 
3.2.3.2- Preparação da solução da enzima urease 
 
Para a solução da enzima urease foi pesado 1,0 mg da enzima e foi dissolvida 
em 1,0 mL de solução de tampão fosfato de sódio (PBS), adaptado de (Garcia et al., 
2007).  
 
3.2.3.3- Preparação da solução de glutaraldeído 
 
 Foram preparadas concentrações de glutaraldeído de 0,05%, 0,25%, 0,5%, 1% 
e 2%, para avaliar a melhor concentração a ser utilizada para imobilizar as camadas 
de quitosana/urease sobre o suporte. Essas soluções foram aplicadas sobre as 
membranas, reticulando as mesmas. Logo, foi observado que quase todas as 
concentrações de glutaraldeído causaram o rompimento nas membranas, após a 




imobilizadas sem rompimento. Por fim, foi utilizado a concentração 0,05% em todas 
as camadas dos eletrodos com glutaraldeído. 
 
3.2.3.4- Imobilização da urease sobre o eletrodo sensor 
 
Depois de todas as soluções prontas, foi realizado a imobilização da enzima 
urease. A solução de quitosana e a solução da enzima urease foi gotejada sobre o 
eletrodo sensor como mostra a Tabela 1. 
 




1 camada (E1) Quitosana Urease Quitosana     
2 camadas (E2) Quitosana Urease Quitosana Urease Quitosana   
3 camadas (E3) Quitosana Urease Quitosana Urease Quitosana Urease Quitosana 
 
Para uma melhor imobilização da membrana foi realizado estudos com as 
membranas quitosana/urease/glutaraldeído (Magalhães; Machado, 1998), pois o uso 
de reticulante pode melhorar a imobilização e aumentar o armazenamento da enzima. 
Diante disto, foi utilizado a solução de glutaraldeído (0,05%) para imobilizar as 
membranas, como mostra a Tabela 2 e o esquema da Figura 14. 
 










Quitosana Urease Quitosana Glutaraldeí-
do (0,05%) 





Quitosana Urease Quitosana Urease Quitosana Glutaraldeí-
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Figura 14- Esquema de confecção do biossensor de ureia com membranas de 
quitosana/urease/glutaraldeído. 
 
3.2.4- Preparação dos eletrodos referência 
 
 Os eletrodos referências foram confeccionados através de gotejamento de 
quitosana e quitosana/glutaraldeído sobre as fitas de aço eletrodepositadas com 
antimônio. Nesses eletrodos o gotejamento foi realizado da mesma forma que o 
eletrodo sensor, só não utilizou a enzima urease, para cada sensor uma referência de 
acordo com a montagem. Como mostra a Tabela 3. 
 




































3.2.5- Preparação das soluções para os testes de bioresposta dos biossensores 
 
 Para realização dos testes de bioresposta, foi preciso a preparação de soluções 
em várias concentrações de ureia. Para os testes de seletividade e especificidade da 
enzima urease foi preparada uma solução de creatinina.  
 
3.2.5.1- Solução de ureia 
 
 As soluções de ureia foram preparadas em várias concentrações de 0,01 M, 
0,05 M, 0,1 M, 0,5 M, 1,0 M e 1,5 M. Como foi utilizado 50 ml da solução tampão de 
PBS para dissolver a ureia, então foram pesados os seguintes valores de 
concentrações (0,03 g, 0,15 g, 0,3 g, 1,5 g, 3,0 g e 4,5 g) de ureia cada um em um 
recipiente para medição do biossensor. Essas concentrações foram utilizadas para 
avaliar as curvas de bioresposta dos sensores, verificando assim a efetividade da 
imobilização da enzima urease sobre o eletrodo sensor. Também, foi preparada uma 
solução de ureia com 4,0 M para a análise de sensibilidade enzima urease no eletrodo 
sensor com melhor performance nas medidas.  
 
3.2.5.2- Solução de creatinina 
 
 A solução de creatinina foi preparada em uma concentração de 4,0 Mol/L, onde 
foi pesado 4,52 g em 10 ml de solução tampão de PBS, para a análise de seletividade 
e especificidade da enzima urease no eletrodo sensor. 
 
3.3- Caracterizações dos eletrodos 
 
3.3.1- Microscopia Óptica (MO) 
 
As caracterizações por MO foram realizadas por um Microscópio Óptico 
HIROX, com magnificação máxima de 3500x, onde o mesmo pode operar com luz 
transmitida ou refletida, acoplado a uma estação de captura de imagens digitais. 
As micrografias dos suportes eletrodepositados com diferentes voltagens foram 





Já as micrografias das membranas de quitosana/urease e 
quitosana/urease/glutaraldeído sobre o eletrodo, foram obtidas com magnificações de 
350x, 1050x e/ou 2000x, como também os eletrodos referências sem a enzima, só 
com a quitosana. Foram avaliados os tipos de imobilização da enzima com diferentes 
números de camadas, como descritas na metodologia de montagem das membranas. 
 
3.3.2 - Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV)  
 
A caracterização por MEV foi realizada em um Microscópio Eletrônico de 
Varredura da Hitachi, modelo TM- 1000, com magnificação máxima de 50000x, 
profundidade de foco de 1mm, resolução de 30nm, 15KV, baixo vácuo e pressão 
variada (1à 270Pa). 
As imagens de MEV foram obtidas com diferentes magnificações de 2000x, 
8000x e 16000x, nas membranas de quitosana com 1, 2 e 3 camadas de enzima 
urease com e sem glutaraldeído, como também os eletrodos referências sem a 
enzima, só com a quitosana. Foram avaliados, as imobilizações da enzima urease 
observando a morfologia das membranas sobre os eletrodos. 
 
3.3.3- Difração de Raios X (DRX) 
  
A caracterização por DRX foi realizada com o objetivo de determinar as fases 
cristalinas presentes e o tamanho de cristalitos. As análises de difração de raios X 
foram conduzidas a temperatura ambiente em aparelho XRD-7000 Shimadzu, 
utilizando radiação Kα do cobre (1,5418 Å), tensão de 40kV e corrente 30mA, 
examinados com ângulo de incidência fixo em 5 graus em um intervalo de 2θ entre 
25,0 e 80,0 graus a uma velocidade de varredura de 2θ/min. 
O DRX foi obtido para verificar a presença do óxido de antimônio (Sb2O3 e/ou 
Sb2O5) nas fitas de aço eletrodepositadas e nas fitas que foram submetidas ao 
tratamento térmico. 
 
3.3.4– Caracterizações de bioresposta em termos de corrente (A) 
 
A bioresposta dos eletrodos sensores foram obtidas medindo a corrente em 




ureia há uma variação de corrente, formando assim uma curva de calibração do 
biossensor. Para a obtenção da corrente foi montado um circuito composto por uma 
fonte de voltagem, um aparelho de aquisição de dados e os eletrodos (sensor e 
referência), como mostra a Figura 15 que representa o esquema do circuito para a 
avaliação dos biossensores em termos de corrente (A). O circuito funciona com a 
aplicação de uma voltagem fixa no eletrodo e leitura da corrente gerada. Dessa forma, 
uma variação de corrente estará condicionada a uma variação de concentração de 
ureia na solução. Para a escolha da voltagem mais adequada foram realizados testes 
utilizando apenas um tipo de eletrodo sensor e uma concentração, com isso foi 
avaliado a melhor voltagem para realizar os ensaios de bioresposta amperiométrica.  
 
 
Figura 15- Esquema do circuito para medição amperiométrica das concentrações de ureia. 
 
Essas biorespostas são fundamentais para a avaliação da efetividade da 
enzima imobilizada com quitosana e quitosana/glutaraldeído, pois os eletrodos devem 
apresentar características de biossensores em termos de bioresposta, como 
estabilidade, tempo de resposta, faixa de linearidade, sensibilidade, seletividade, 





Tabela 4- Características de biossensores. 
Estabilidade Corrente (mA) X Tempo (s) 
A estabilidade é considerada um dos fatores 
essenciais na performance de um 
biossensor, podendo variar de acordo com a 
geometria do sensor, com o método de 
preparação, com o receptor e o transdutor. 
Condições operacionais como concentração 
do analito, contato contínuo ou esporádico 
do biossensor com a solução do analito, 
temperatura, pH, presença de solventes 
orgânicos e composição da matriz da 
amostra, interferem na resposta do 




Corrente (mA) X Tempo (s) 
Quanto menor o tempo necessário para que 
uma variação na concentração do analito 
seja mensurada como uma variação no sinal 
de saída do biossensor, mais rápida será sua 
resposta. Uma série de fatores determina a 
velocidade do biossensor, incluindo o pH da 
solução, cinética das reações, difusão do 
substrato na solução, como também 
propriedades físicas e o tamanho relativo do 
biossensor (Andrade, 2006). 
Faixa De 
Linearidade 
Corrente (mA) X 
Concentração de ureia (M) 
A faixa de linearidade do biossensor tem que 
apresentar resultados constantes desde a 
concentração nula até a concentração 
máxima de substrato que possa ser 
fisicamente dissolvida no meio de medida. 
Na prática, a região de linearidade é 
normalmente restrita a um determinado 
intervalo de concentrações de substrato 
(Barbosa, 2008).  
Sensibilidade 
Corrente (mA) x Tempo 
(s) 
A sensibilidade é determinada pela relação 




de entrada (sinal biológico) no transdutor. 
Comumente, acontece na alteração de 
concentração de um correagente ou de um 
coproduto com uma reação química, com 
isso são medidos os substratos de interesse 
(o analito), que deverá em seguida ser 
relacionado diretamente com as espécies 
químicas detectadas através de 
estequiometria adequada (Barbosa, 2008).  
Seletividade Corrente (A) X Tempo (s) 
A seletividade é capacidade que o 
biossensor tem de diferenciar a molécula de 
interesse na presença de outras moléculas 
ou impurezas. Essa característica está 
relacionada com a especificidade do 
biossensor, assim quanto mais específico o 
biossensor, maior será a sua seletividade 
(Furtado et al., 2008). 
Especificidade Corrente (A) X Tempo (s) 
A especificidade do biossensor está ligado 
diretamente entre o biocomponente e o 
analito alvo, quanto mais especifico for esse 
biocomponente do analito, maior será a 
seletividade e sensibilidade do sensor. 
Repetibilidade Corrente (A) X Tempo (s) 
A repetibilidade é a capacidade que o 
biossensor tem de detectar resultados 
semelhantes, sem que perca a confiabilidade 
nas biorespostas, com o mesmo biossensor 
sendo utilizado várias vezes (Alqasaimeh et 
al., 2007).  
 
 A estabilidade e o tempo de resposta foram avaliados através da corrente 
versus tempo, isso para cada eletrodo sensor. Já a faixa de linearidade foi avaliada 
através da concentração de ureia versus corrente, observando as curvas de acordo 
com a mudança de concentração. O teste de sensibilidade da enzima foi realizada 
com a escolha de um eletrodo e uma concentração de ureia (E2-GA e a concentração 
0,1Mol/L), sendo realizado uma cronoanálise adicionando a cada 100 segundos 




medidas, para verificar a sensibilidade do sensor imobilizado. A seletividade e a 
especificidade foram avaliadas através de ensaios com corrente versus tempo, de 
forma semelhante com o teste anterior. Foi utilizado um sensor e uma concentração 
que apresentava boa resposta (E2-GA e a concentração 0,1Mol/L), logo o sensor foi 
submetido a uma corrente de 0,5V e durante a medição foi adicionado a cada 50 
segundos, alíquotas de 50 µl de creatinina na solução, para observar se seletividade 
e especificidade do sensor/e ou/urease na presença de outra substancia (creatinina). 
Para a repetibilidade foi escolhido apenas uma concentração (0,1Mol/L), onde foi 
avaliado através das medições de corrente versus o tempo, onde esse eletrodo por 5 
medições sucessivas, para observação da coerência entre os resultados de 
biorespostas.  




4.0- RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 Os resultados foram divididos em preparação dos suportes, avaliação da 
imobilização da enzima urease com quitosana e quitosana/glutaraldeído através de 
microscopia e as medições de corrente gerada no teste de biossensores, para mostrar 
a efetividade da enzima imobilizada. 
 
4.1- Caracterizações dos suportes  
4.1.1- Microscopia óptica dos suportes eletrodepositados 
 
Uma boa eletrodeposição confere ao eletrodo maior confiabilidade nos 
resultados, pois é o transdutor que converte o sinal biológico em sinal elétrico. Então, 
foi realizado um estudo prévio das eletrodeposições de antimônio, que consiste na 
verificação da influência da voltagem aplicada na eletrodeposição das fitas de aço 
inox. A diferença de voltagem e a distância do eletrodo implica na variação da 
morfologia do revestimento do sensor. Para isto, foram realizadas analises de 
microscopia óptica para avaliar a superfície da eletrodeposição do antimônio nos 
eletrodos e, verificar a melhor cobertura e homogeneidade, em relação ao tipo de 
voltagem que foi aplicada (4, 6 e 9 volts). A Figura 16 apresenta as micrografias 
superficiais dos revestimentos de antimônio para cada condição de eletrodeposição. 
 
 
Figura 16- Superfície do eletrodo com eletrodeposição em diferentes voltagens, com o 
aumento de 1050x: a) com 4 volts; b) com 6 volts e c) com 9 volts. 
 
Na Figura 16 a), verificamos que o recobrimento de antimônio não foi uniforme, 
já na b), houve uma melhora no recobrimento, mas teve regiões que não ficou 
homogênea. Mas a imagem c), observa-se que a superfície que foi eletrodepositada 




com uniformidade satisfatória, quando comparadas com as outras superfícies de 4 e 
6 volts. Portanto, foi determinado a utilização de 9 volts para realizar eletrodeposições 
nas fitas de aço inox. Observa-se na Figura 17, a superfície do eletrodo (de 9 volts) 
em magnificações menores de 100x e 350x, onde apresenta uma estrutura rugosa de 
partículas de antimônio.  
 
 
Figura 17- Superfície de um eletrodo eletrodepositado com antimônio sob uma voltagem de 
9 volts, com aumento de a) 100x e b) 350x. 
 
Essa superfície com estrutura rugosa promove à fita de aço inox uma melhor 
adesão e maior fixação das camadas subsequentes na construção do biossensor, 
onde essas camadas são compostas pela imobilização de quitosana/urease ou 
quitosana/urease/glutaraldeído. Contudo, foi determinado a utilização de 9 volts para 
a eletrodeposição do antimônio nos suportes de fitas de aço inox, para ser aplicado 
como transdutor do biossensor. 
 
4.1.2- Difração de raios X dos suporte eletrodepositado 
 
 Para a verificação da estrutura cristalina formada na eletrodeposição de 
antimônio sobre o suporte de transdução, foi realizado um ensaio de difração de raios 
X. Na Figura 18, o difratograma mostra picos de reflexão (0 2 1), (1 0 4), (1 1 0) e (2 0 
2) referentes a presença de uma única fase de antimônio (Sb) com simetria 
romboédrica e grupo espacial R – 3m. Esse resultado é bastante importante, visto que 
a literatura de Barrett et al., 1963, versa que nessa metodologia usada para 
eletrodeposição, teríamos a formação do óxido de antimônio. O mesmo pode estar 
sendo formado, mas em camadas superficiais e muito delgadas, ou seja, não sendo 
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Figura 18- Difração de raios-X do suporte de aço inox eletrodepositado com antimônio. 
 
As fitas de aço eletrodepositadas com antimônio foram submetidas a um 
tratamento térmico e em seguida a ensaios de DRX, onde foi observado no 
difratograma (Figura 19) do óxido de antimônio (Sb2O3) de simetria ortorrômbica e 
grupo espacial de Pccn (Svensson, 1974). Também foi observado a presença de óxido 
de antimônio (Sb2O5) de simetria cúbica e grupo espacial Fd-3m (Dehlinger, 1928). 
Portanto, é possível verificar que há a formação do óxido de antimônio após o 
tratamento térmico nos suportes eletrodepositados com antimônio, melhorando assim 


















































Figura 19- Difração de Raios-x do suporte de aço inox eletrodepositado com antimônio após 
tratamento térmico. 
 
 Todos os transdutores utilizaram o suporte de fita de aço inox eletrodepositados 
após o tratamento térmico, pois a presença do óxido de antimônio no suporte 
transdutor, melhora a transmissão do sinal elétrico para o processador de dados.  
 
4.2- Caracterizações dos eletrodos sensores 
 
4.2.1- Microscopia óptica das membranas imobilizadas nos transdutores 
 
As imagens obtidas por microscopia óptica estão exibidas na Figura 20, são 
referentes as membranas imobilizadas com quitosana/urease sobre o suporte 
transdutor com diferentes números de camadas, onde é possível verificar que a 
membrana com 1 camada apresenta uma superfície porosa, homogênea e rugosa, 
sem muitos aglomerados. Logo, eletrodos com 1 camada de enzima foram 
imobilizados com poucas membranas de quitosana, consequentemente pouca 
cobertura do suporte transdutor. Já com o aumento do número de camadas 




de poros nas amostras com 2 e 3 camadas. A porosidade na imobilização pode ser 
interpretada de maneira positiva, pois confere ao eletrodo melhor permeabilidade na 
reação entre o analito, à enzima e o eletrodo.  
 
   
   
   
Figura 20- Microscopia óptica dos eletrodos sensor (quitosana/urease) com magnificação de 
350X, 1050X e 2100X, onde a) é o eletrodo com uma camada de enzima imobilizada com 
quitosana, b) com duas e c) com três camadas. 
 
 Na Figura 21, observamos micrografias das membranas imobilizadas com 
quitosana/urease/glutaraldeído no suporte transdutor com diferentes números de 
camadas. Nas imagens com 1, 2 e 3 camadas com a presença do reticulante, o 
glutaraldeído, não foi possível avalia-las visualmente, pois todos os eletrodos 







heterogênea. A presença do glutaraldeído proporciona a membrana, uma superfície 
esponjosa que protege a enzima de lixiviação quando submetida a reação, o que 
possivelmente seja responsável por uma maior repetibilidade do biossensor. 
 
   
   
   
Figura 21- Microscopia óptica dos eletrodos sensor (quitosana/urease/glutaraldeído) com 
magnificação de 350X, 1050X e 2100X, onde a) é o eletrodo com uma camada de enzima 
imobilizada com quitosana e glutaraldeído, b) com duas camadas de enzimas e c) com três 
camadas de enzimas. 
 
 Através das imagens de MO é possível observar a presença da membrana 
sobre a camada de antimônio eletrodepositado no suporte transdutor, e além do mais, 
a formação de aglomerados nas membranas é causada pelos aglomerados da 










esses aglomerados aumentam. É certo que, a enzima urease esteja imobilizada nessa 
membrana de quitosana e quitosana/glutaraldeído e, com isso, esses aglomerados 
estão aprisionando as partículas de enzima de maneira desordenada e o ideal seria 
uma distribuição uniforme, podendo afetar a atividade da mesma. 
  
4.4- Microscopia Eletrônica de Varredura dos eletrodos imobilizados 
 
As imagens obtidas por MEV, mostradas na Figura 22, tratam-se das 
membranas de quitosana imobilizando a urease sobre o transdutor, onde é possível 
observar que a superfície do eletrodo com apenas 1 camada de enzima Figura 22 (a), 
encontram-se com menos aglomerados, mais espaços vazios e com uma melhor 
homogeneidade quando comparada com as outras membranas de 2 e 3 camadas na 
Figura 22 (b) e (c), respectivamente. As membranas formadas de quitosana/urease 
com várias camadas possibilitam uma melhor adesão do elemento biológico à matriz 
polimérica imobilizadora, o que permite um melhor armazenamento da enzima 
imobilizada, favorecendo assim uma maior repetibilidade do sensor. Como também, 
permite que o eletrodo tenha uma melhor resposta de sensibilidade com a ureia, pois 
a enzima urease encontra-se em maior quantidade. 
 





   
   
Figura 22- Imagens obtidas por MEV para as membranas de quitosana/urease sobre o 
suporte transdutor, onde a) é o eletrodo com 1 camada de enzima, b) 2 camadas e c) 3 
camadas, com a magnitude de 2000x, 8000x e 16000x. 
 
 Na Figura 23 é possível verificar as membranas de 
quitosana/urease/glutaraldeído sobre o suporte transdutor, onde apresentam a 
mesma morfologia das amostras sem a presença do glutaraldeído nas membranas. 
Observa-se que as membranas com 1 camada se comportam da mesma forma que a 
da Figura 23 (a), de maneira semelhante as membranas com 2 e 3 camadas de 
enzima. Mas, a presença do reticulante, o glutaraldeído, acarreta em uma imobilização 
de ligação cruzada, que mesmo não sendo diferenciada pela caracterização 
morfológica, o glutaraldeído melhora as características de resposta do biossensor, 
pois diminui a chance de lixiviação da enzima durante o uso do sensor e, 
consequentemente, temos um tempo de vida mais longo para enzima. Como relata 







   
   
   
Figura 23- Imagens obtidas por MEV para as membranas de quitosana/urease/glutaraldeído 
sobre o suporte transdutor, onde a) é o eletrodo com 1 camada de enzima, b) 2 camadas e 
c) 3 camadas, com a magnitude de 2000x, 8000x e 16000x. 
 
Os resultados de microscopia eletrônica de varredura completam os da 
microscopia óptica, onde é possível observar nas membranas de quitosana/urease e 
quitosana/urease/glutaraldeído, os poros, as rugosidades e a presença dos 
aglomerados nos eletrodos, mas a distribuição das partículas da enzima não foi 
possível visualizar pela microscopia. Os aglomerados e a heterogeneidade das 







o eletrodo for submetido a medição, pois a distribuição da enzima urease no eletrodo 
pode modificar o resultado da leitura, por isso, a importância de uma boa 
homogeneidade na superfície. Segundo Holanda et al., 2014, a membrana pura de 
quitosana é uniforme, lisa, plana e sem a presença de poros visíveis. Portanto, o 
aparecimento dos poros e a pouca uniformidade dos eletrodos com membrana de 
quitosana devem aos aglomerados das partículas de antimônio presente no transdutor 
e, é provável que as membranas de quitosana imobilizando a enzima aumente os 
aglomerados por conta das partículas da urease.  
 
4.5- Caracterização dos biossensores através de bioresposta  
 
Após a escolha do suporte, da eletrodeposição de antimônio (com 9 volts), da 
imobilização da enzima urease com a quitosana e quitosana/glutaraldeído, os 
biossensores foram caracterizados através de bioresposta amperiométrica, para 
avaliar suas propriedades e confirmar a efetividade da imobilização da enzima. As 
caracterizações da bioresposta foi subdivididas em tempo de resposta, faixa de 
linearidade, estabilidade, sensibilidade, seletividade, especificidade e repetibilidade, 
para atender as características preconizadas a biossensores. Para dar início as 
caracterizações das biorespostas, foi avaliado o melhor potencial a ser aplicado ao 
circuito.  
 
Teste de Potencial 
 
Na Figura 24, podemos observar as curvas de voltagens que foram aplicadas 
no circuito para esse teste e, verificamos que para o potencial de 1,5 V o eletrodo 
atinge resultados de corrente elevados, mas com um nível de ruído elevado e 
consequentemente muita instabilidade. Para o teste realizado com o potencial de 1,5V 
observou-se a degradação de todo o eletrodo dentro da solução, portanto, 
incapacitando o uso de 1,5 V de potencial. Para a voltagem potencial de 1,0 V, 
percebe-se que o eletrodo fornece um sinal ruidoso, além de valores de corrente 
crescerem com o tempo de medição, como pode ser visto no inserte da Figura 24. Já, 
o potencial de 0,5 V, apresentou uma boa densidade de corrente, sem variações 




de resposta. O teste com o potencial de 0,2 V, não apresentou corrente, ou seja, que 
não houve resposta do sensor em termos de corrente. 
 
























































Figura 24- Gráfico do teste de voltagem, onde mostra os quatro tipos de potencial utilizado, 
0,2V, 0,5V, 1,0V e 1,5V, respectivamente. 
 
 Diante das curvas obtidas no teste de voltagem, foi escolhida a utilização da 
voltagem 0,5 V. Muitos estudos como Hao et al., 2015, Massafera; Torresi, 2011, 
Garcia et al., 2007, Gabrovska et al., 2011, entre outros, também realizaram testes de 
potencial, antes de definir a melhor voltagem para obter a corrente de acordo com o 
tipo de biossensor. 
 
Teste de Tempo de Resposta e Estabilidade do Sensor 
 
 Os biossensores foram submetidos a um potencial de 0,5 V fixo, para medição 
das biorespostas em termos de corrente, produzida a partir do produto da reação 
eletroquímica da enzima urease com a variação de concentração do analito ureia, ou 




2011b). Na Figura 25, podemos observar as curvas que foram plotadas a partir das 
biorespostas dos sensores sem o reticulante glutaraldeído. Na Figura 25 a), o eletrodo 
sensor com 1 camada de enzima urease e sem glutaraldeído, apresentou um tempo 
de resposta de aproximadamente 140 segundos, onde em todas as curvas foi possível 
verificar que há uma estabilidade de resposta entre 140 s à 200 s, pois depois dos 200 
s o eletrodo apresenta uma desestabilidade, onde é possível observar alguns ruídos 
em determinadas concentrações. Na Figura 25 b), é possível observar as curvas de 
biorespostas do eletrodo com 2 camadas de enzima urease, no qual apresenta um 
tempo de resposta de 150 segundos e uma faixa de estabilidade entre 150 s à 300 s. 
Já o biossensor com 3 camadas de enzima urease (Figura 25 (c)), obteve um tempo 
de resposta de 70 s e uma faixa de estabilidade entre 70 s à 160 s.  
 






























 E1- PBS 
 E1- 0,01M UREIA
 E1- 0,05M UREIA
 E1- 0,1M UREIA
 E1- 0,5M UREIA
 E1- 1,0M UREIA
 E1- 1,5M UREIA
Zona de Estabilidade



























































 E2- 0,01M UREIA
 E2- 0,05M UREIA
 E2- 0,1M UREIA
 E2- 0,5M UREIA
 E2- 1,0M UREIA
 E2- 1,5M UREIA
Zona de estabilidade




















































 E3- 0,01M UREIA
 E3- 0,05M UREIA
 E3- 0,1M UREIA
 E3- 0,5M UREIA
 E3- 1,0M UREIA
 E3- 1,5M UREIA
Zona de Estabilidade



















Figura 25- Curvas de biorespostas dos eletrodos sensores sem glutaraldeído e imobilizados 







 Os eletrodos sensores com a presença do glutaraldeído apresentaram um 
melhor tempo de resposta e uma maior estabilidade nas medições. Na Figura 26 a), 
é possível observar as curvas do eletrodo com 1 camada de enzima imobilizada com 
quitosana e glutaraldeído. Esse biossensor apresentou um tempo de resposta de 100 
s e uma zona de estabilidade entre 100 s à 300 s, ou seja, o sensor mostrou-se 
bastante estável quando comparado com os sensores sem glutaraldeído. Da mesma 
forma, aconteceu com os eletrodos com 2 e 3 camadas (Figura 26 (b) e (c)), onde 
apresentaram um bom tempo de resposta, de 50 s e 140 s e, com estabilidade de 50 
s à 300 s e 140 s à 300 s, respectivamente. Observando que o biossensor com 2 
camadas obteve o melhor tempo de resposta e a maior zona de estabilidade, quando 
comparado com todos os outros sensores que foram submetidos a análise de medição 
amperiométrica. Aonde é possível observar que a presença do glutaraldeído 
possibilitou uma imobilização por ligações cruzadas, favorecendo um melhor 
aprisionamento e rendimento da enzima. 
 






























 E1- GA- PBS
 E1- GA- 0,01M UREIA
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 E2- GA- PBS
 E2- GA- 0,01M UREIA
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Figura 26- Curvas de biorespostas dos eletrodos sensores com glutaraldeído e imobilizados 







Linearidade e Sensibilidade 
 
 Na Figura 27, é possível observar os resultados de linearidade e sensibilidade 
dos sensores imobilizados sem glutaraldeído. Na Figura 27 a), podemos verificar que 
esse tipo de imobilização com 1 camada de enzima, promove uma pequena faixa de 
linearidade entre 0,1 à 1,5M de ureia e com o coeficiente de correlação de 0,60. Da 
mesma forma ocorreu com os outros eletrodos com 2 e 3 camadas de enzima 
imobilizada sem glutaraldeído (Figura 27 b) e c)), que apresentou uma faixa de 0,05 à 
1,0 M de ureia para os dois sensores e com baixos coeficientes de correlação de 0,63 
e 0,85, respectivamente (Massafera; Torresi, 2011b).  
  























Concentração de ureia (M)
 E1



























Concentração de ureia (M)
 E2 
          y= 7,50x + 8,18    R²= 0,63
 























Concentração de ureia (M)
 E3
         y= 4,99x + 9,04  R²= 0,85
 
Figura 27- Gráficos de faixa de linearidade do biossensor de ureia sem glutaraldeído onde a) 
é o eletrodo com 1 camada, b) com 2 e c) com 3 camadas de enzima urease, no quais os 







 Já os biossensores imobilizados com quitosana e glutaraldeído apresentaram 
na Figura 28 a), b) e c) suas respectivas sensibilidades e as faixas de linearidades 
dos sensores de acordo com a concentração de ureia em relação as medidas de 
corrente, que é produzida através da reação eletroquímica. No sensor com 1 camada 
de enzima e com glutaraldeído (Figura 28 a)), é possível observar uma boa 
sensibilidade do eletrodo e uma faixa de linearidade entre 0,01 à 1,0M de ureia. Já o 
eletrodo com 2 camadas (Figura 28 b)) apresentou uma maior sensibilidade e uma 
maior faixa de linearidade (0 à 1,5M) entre todos os sensores, e com um coeficiente 
de correlação de 0,86. O eletrodo com 3 camadas obteve resultados insatisfatórios 
em relação a sensibilidade e a faixa de linearidade, isso pode ser decorrente do 
número de camadas quitosana/urease que possivelmente dificulta a difusão do sinal 
a ser detectado. 
 























Concentração de ureia (M)
 E1-GA





























Concentração de ureia (M)
 E3 - GA
         y= 3,07x + 1,79  R²= 0,43
 
Figura 28- Gráficos de faixa de linearidade do biossensor de ureia com glutaraldeído onde a) 
é o eletrodo com 1 camada, b) com 2 e c) com 3 camadas de enzima urease, no quais os 
pontos representam as concentrações de ureia e a reta representa o ajuste linear. 
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 E2 -GA






 Diante dos resultados obtidos a presença do glutaraldeído na imobilização da 
enzima com quitosana, favoreceu uma melhora no aprisionamento do biocomponente 
(urease) e promoveu uma boa estabilidade nas biorespostas, visto que apresentaram 
melhores resultados de sensibilidade, faixa de linearidade, apresentando também um 
melhor coeficiente de correlação quando comparados com os resultados dos 
eletrodos imobilizados apenas com a quitosana (Tan et al., 2010; Narang; Pundir, 




 A sensibilidade do biossensor é observada na Figura 29, onde foi avaliado 
através de um teste com o eletrodo de 2 camadas de enzima imobilizada com 
quitosana e glutaraldeído (E2-GA). As medições cronoamperométricas as foram 
realizadas para avaliar a sensibilidade do sensor, aonde podemos observar que a 
curva apresenta boa sensibilidade no teste com alíquotas de ureia (4,0M) 
concentrada, que foi adicionada a cada 100 segundos na solução. Logo, com o 
aumento da concentração de ureia a resposta amperiométrica aumenta, mostrando 


























 E2- GA -0,1M
 
Figura 29- Curvas cronoamperométrica de sensibilidade do sensor com 2 camadas de 
enzima imobilizada com quitosana e glutaraldeído na solução de 0,1M. 
 
Especificidade e Seletividade 
 
 O teste de especificidade e seletividade da enzima também foi realizado para 
o eletrodo com 2 camadas de urease imobilizado com quitosana/glutaraldeído (E2- 
GA) e a solução de 0,1M de ureia, a Figura 30 representa as leituras desse teste. 
Logo, é possível verificar que a enzima urease é bastante especifica a ureia e, que o 
sensor na presença de outras substâncias (creatinina), que foi sendo adicionada 
durante a medição a cada 50 s, não apresentou sensibilidade, pois não houve variação 
de corrente. Logo, o sensor é seletivo e especifico a ureia, apresentando assim 






























 Especificidade e Seletividade
                 E2 -GA -0,1M
 
Figura 30- Curva de especificidade do eletrodo sensor com 2 camadas de enzima 
imobilizada com glutaraldeído na solução de 0,1M. 
 
Portanto, o teste mostrou que no ensaio de medição da corrente gerada na 
reação de urease com a ureia não sofreram variação com a presença de alíquotas de 
creatinina na solução e, comprovou que a urease imobilizada com 




 O teste de repetibilidade foi realizado apenas com uma solução de ureia (0,1M), 
onde essa concentração foi escolhida por representar um ponto na faixa linearidade 
para todos os eletrodos. Podemos observar o comportamento das curvas com a 
repetição das análises com o mesmo sensor 5 vezes, para os sensores imobilizados 
sem glutaraldeído na Figura 31. A Figura 31 a), sensor de 1 camada, exibe respostas 
estáveis para as três primeiras medidas, para quarta e quinta, o eletrodo perdeu a 
estabilidade de medição. Para o sensor com 2 camadas de enzima sem glutaraldeído 




Já a Figura 31 c), apresentou estabilidade na repetição apenas na quarta e quinta vez, 
pois as primeiras leituras o sensor não conseguiu estabilizar as medições. 
 





















































































 E3 - 0,1M
 
Figura 31- Curvas do teste de repetibilidade dos sensores com diferentes números de 
camadas de enzima imobilizada com quitosana sem glutaraldeído, utilizando 5 repetições do 
mesmo teste na solução de 0,1M de ureia, onde a) é o sensor com 1 camada, b) com 2 e c) 
com 3 camadas. 
 
 Na imobilização da enzima com quitosana/glutaraldeído foram obtidos 
resultados satisfatórios em relação a repetibilidade. Observando as curvas é possível 
verificar a estabilidade dos resultados, que podem esta relacionadas a esse tipo de 
imobilização que diminui a perda de enzima durante os testes aumentando a 
estabilidade da enzima no eletrodo. Na Figura 32 a), observamos que o sensor foi 
estável a partir da terceira repetição, onde no começo das medições o resultado é 
inconstante. Já no sensor com 2 camadas (Figura 32 b), podemos verificar que as 
curvas estão exibindo uma melhor estabilidade nas respostas, e com essa 
imobilização o eletrodo consegue manter a medição estável pelas 5 repetições. O 
sensor com 3 camadas na Figura 32 c), apresentou um resultado constante nas 


























































































 E3 - GA - 0,1M
 
Figura 32- Curvas do teste de repetibilidade dos sensores com diferentes números de 
camadas de enzima imobilizada com quitosana com glutaraldeído, utilizando 5 repetições do 
mesmo teste na solução de 0,1M de ureia, onde a) é o sensor com 1 camada de enzima, b) 
com 2 e c) com 3 camadas. 
 
Análise comparativa dos biossensores 
 
 Essa análise comparativa resultados de biorespostas obtidos dos biossensores 
com diferentes números de camadas e dos dois tipos de imobilizações da enzima 













Tabela 5- Análise comparativa de dados dos biossensores, que avalia as biorespostas diante 
dos tipos de imobilização e dos números de camadas. 

























150-300 s 0,05-1,0 M - - 2, 3, e 4x 








50-300 s 0,01-1,5 M 
Resultado 
satisfatório 
na adição do 
concentração 













140-300 s 0,01-0,1 M - - 2, 3, 4 e 5x 
 
 
 Diante dos resultados, percebemos que os sensores produzidos com a 
imobilização da enzima urease com quitosana e glutaraldeído apresentaram melhores 
respostas de estabilidade, menor tempo de resposta, maior faixa de linearidades das 
concentração e melhores repetibilidade. Provavelmente, esses bons resultados são 
provenientes da presença do reticulante glutaraldeído, que possibilitou um melhor 
aprisionamento da enzima, garantindo uma melhor estabilidade de resposta. Apenas 
o eletrodo com 3 camadas de enzima e com a presença de glutaraldeído, apresentou 
resultados incoerentes, provavelmente decorrente do número de camadas. As 
respostas satisfatórias do sensor E2 - GA e por todos os sensores apresentarem 
sensibilidade a concentração de 0,1 M, foram critérios para serem escolhidos para 
realização dos testes de cronoamperométrica, seletividade e especificidade e 








Diante dos resultados obtidos, é possível concluir que a quitosana tem a 
capacidade de imobilizar a enzima urease, pela habilidade de formação de membrana, 
biocompatibilidade e por ser insolúvel em água. Desse modo, a quitosana foi utilizada 
nos dois tipos de imobilizações (adsorção e ligações cruzadas) e com diferentes 
números de camadas para confecção do eletrodo. Onde foram avaliadas, as 
imobilizações de quitosana/urease e quitosana/urease/glutaraldeído através das 
análises de microscopia e de bioresposta do sensor.  
 Antes de imobilizar a enzima é preciso de um suporte transdutor para depositar 
as camadas das membranas, então foi utilizado fitas aço inox como suporte e o 
antimônio eletrodepositado para atuar como transdutor. A camada de antimônio sobre 
o suporte foi avaliada através de microscopia óptica que mostrou que a 
eletrodeposição com potencial com 9 volts apresentou uma boa homogeneidade na 
superfície do suporte. 
Os transdutores também foram caracterizadas por DRX, sendo constatado que 
a camada eletrodepositada tinha a presença do antimônio metálico. Dessa forma, os 
suportes eletrodepositados foram submetidos a um tratamento térmico para formação 
do óxido de antimônio. Os resultados de DRX indicam que o tratamento térmico foi 
eficaz para formação do Sb2O3 e Sb2O5, essencial para transdução do sinal. 
 Foram realizados ensaios de MO e o MEV para as membranas com os dois 
tipos de imobilizações e os diferentes números de camadas, onde as membranas 
apresentaram algumas características como aglomerados, superfícies rugosas, poros 
e pouco homogeneidade. Foi verificado um aumento de aglomerados na superfície do 
transdutor para os sensores com mais camadas imobilizadas. É importante ressaltar 
que esses aglomerados devem-se também das superfícies eletrodepositadas de 
antimônio dos suportes transdutores. 
  A avaliação da efetividade da enzima imobilizada com quitosana e 
quitosana/glutaraldeído foi através da bioresposta amperiométrica, onde foi possível 
observar que os eletrodos atenderam as características preconizadas para os 
biossensores. A enzima urease mostrou-se eficiente com relação a sensibilidade, 
tempo de resposta, faixa de linearidade, estabilidade, seletividade, especificidade e 
repetibilidade. Também foi constatado, que a imobilização da enzima urease com as 




melhores respostas nas análises, pois o reticulante possibilitou a formação de ligações 
cruzadas nas membranas de quitosana com urease, favorecendo um melhor 
armazenamento do biocomponente (urease), consequentemente um maior tempo de 
vida da enzima no biossensor, além disso o eletrodo apresenta uma maior estabilidade 
operacional. 
 Por fim, é valido considerar que a imobilização foi efetiva e que a enzima dispõe 
da sua atividade quando imobilizada e a imobilização com reticulante proporciona um 
melhor ambiente para a mesma. Além do mais, foi visto que os biossensores podem 
ser confeccionados para funcionarem como um dispositivo de precisão, resposta 
rápida e baixo custo, para aplicação na detecção de ureia. Ressaltando ainda, que a 
imobilização é uma das etapas mais importantes na confecção desses dispositivos, 
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